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Рассмотрены основные этапы конструирования автономных электростимуляторов желудочно-кишечного тракта с целью созда- 
ния травмо- и электробезопасного экологически чистого электростимулятора с высокой лечебной эффективностью. 
Обоснованы форма электростимулятора, его размеры, применяемая элементная база и материал стимулирующих электродов. 
Рассчитаны длительности стимулирующего импульса с выполнением условия возбуждения клеток гладкомышечной мускулату- 
ры пищеварительного тракта чисто емкостной составляющей стимула. 

Аргументировано построение структурной схемы электростимулятора. Описана его базовая конструкция. 


Широкое применение в клинической практике 
автономных электростимуляторов желудочно-ки- 
шечного тракта (АЭС ЖКТ) обусловлено наличием 
широкого спектра заболеваний пищеварительной 
системы, лечение которых традиционными медика- 
ментозными средствами не всегда дает ожидаемый 
результат. Использование АЭС ЖКТ незаменимо при 
нарушениях проводящей (нервной) системы орга- 
низма, когда только непосредственное, прямое воз- 
действие на орган заставляет последний работать [1]. 

До настоящего времени в литературе отсутству- 
ют сведения по оптимизации основных параметров 
стимулирующего тока, конструктивного и схемно- 
го построения автономных электростимуляторов. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с 
конструированием и схемным построением АЭС 
ЖКТ, приведены необходимые исследования и 
расчеты. 

Методика электрической стимуляции. 

Форма и конструкция электростимулятора 

Для решения задач, связанных с конструирова- 
нием автономных электростимуляторов, имеющих 
встроенный источник питания, очевидным является 
применение той методики стимуляции, при которой 
положительный эффект достигается при минималь- 
ных энергетических затратах источника питания. 
Наиболее приемлемым на наш взгляд является спо- 
соб биполярной электрической стимуляции, т.к. в 
этом случае для получения одинакового моторного 
эффекта требуется в 1,5... 1,8 раза меньшая сила тока 
по сравнению с монополярной стимуляцией [2]. 

Наилучшей конструктивной формой АЭС, 
обеспечивающей и легкость проглатывания, и сво- 
бодное прохождение по пищеварительному тракту, 
причем прохождению со строго ориентированным 
положением, является цилиндр с полусферически- 
ми основаниями (иными словами - капсула). Для 
осуществления биполярной электрической стиму- 
ляции капсула должна содержать два электрода, 
электрически изолированных друг от друга. Внутрь 
капсулы необходимо поместить источник питания 
и генератор стимулирующих импульсов, что потре- 
бует выполнения условия ее герметичности. 


Размеры капсулы определяются эргономиче- 
скими показателями и существующей элементной 
базой (особенно габаритными размерами источни- 
ков питания). Анатомическое строение глотки че- 
ловека без труда позволяет вводить в пищевод 
жесткий медицинский инструментарий длиной до 
30.. .35 мм, диаметром до 24 мм. 

Выпускаемые в настоящее время источники тока 
(кроме литиевых) специально не проектировались 
для медицинской техники, тем более для электро- 
стимуляторов ЖКТ. Существующие источники тока, 
обеспечивающие необходимые эксплуатационные 
характеристики электростимулятора, имеют диаметр 
от 6,9 до 7,9 мм, высоту 2,2 и 3,6 мм соответственно. 
В зависимости от напряжения питания схемы для 
работы генератора электростимулятора необходимо 
использовать от одного до трех источников тока. 

Успехи современной микроэлектроники позво- 
ляют электронную часть электростимулятора изго- 
товить в виде чипа сравнительно небольших разме- 
ров - 1x3x3 мм. 

Таким образом, существующая элементная база 
позволяет ограничить длину капсулы электрости- 
мулятора без электродов в пределах 8... 13 мм, а ди- 
аметр - 9. ..10 мм. 

Для получения максимального эффекта от сти- 
муляции нужно возбудить как можно большее число 
клеток гладкомышечной мускулатуры кишечника 
(особенно при нарушении иннервации места стиму- 
ляции), а также обеспечить хороший контакт элек- 
тродов стимулятора со стенками ЖКТ. Для этого 
необходимо обеспечить в конструкции капсулы как 
можно большее межэлектродное расстояние и как 
можно большую площадь контактирования элек- 
тродов со слизистой ЖКТ при соблюдении герме- 
тичности капсулы. Конструктивно это реализуется в 
виде диэлектрического цилиндра, на торцах которо- 
го формируются полусферические электроды. 

Практика конструирования капсул для меди- 
цинских исследований показала, что для получе- 
ния надежного герметичного соединения размер 
перекрытия стыкуемых деталей (в нашем случае 
это диэлектрический цилиндр - электрод) должен 
быть не менее 3...5 мм. 
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Чтобы обеспечить герметичность капсулы, 
необходима специальная конструкция диэлектри- 
ческого цилиндра, задающего межэлектродное 
расстояние [3]. Именно на цилиндре в местах на- 
прессовки полусферических электродов формиру- 
ются кольцевые уплотняющие выступы с примы- 
кающими к ним по направлению напрессовки 
электродов кольцевыми канавками. При сборке 
капсулы возможные зазоры между электродом и 
цилиндром заполняются благодаря уплотняющим 
кольцевым выступам, а излишний материал этих 
выступов сдвигается в примыкающую канавку. 

Принимая во внимание и анатомическое строе- 
ние глотки человека, и психологический фактор 
пациентов, возникающий при приеме электронно- 
го аппарата как таблетированного средства, длину 
капсулы электростимулятора ограничим в преде- 
лах 22.. .27 мм (при диаметре 9. ..11 мм), при этом 
межэлектродный зазор будет составлять 8... 10 мм. 

Электроды электростимулятора 

При конструировании автономных электрости- 
муляторов ЖКТ (впрочем, как и любых других 
электростимуляторов с электродами, контакти- 
рующими с тканями организма), в первую очередь 
необходимо решить вопросы, связанные с выбо- 
ром материала стимулирующих электродов, т.к. на 
границе электрод - слизистая ЖКТ (среда ЖКТ) 
происходят основные процессы обмена энергети- 
ческими и вещественными потоками между техни- 
ческой системой и биологическим объектом, при- 
чем оба потока необходимо минимизировать. 

Из многообразия электродных материалов, раз- 
решенных к применению в медицине, была выбра- 
на сталь 12Х18Н9, как наиболее оптимальный ва- 
риант с точки зрения эксплуатационных и стои- 
мостных качеств [4]. 

Снизить поляризационные эффекты и суще- 
ственно повысить коррозионную стойкость сталь- 
ных электродов можно путем электрохимического 
полирования и последующей термической обработ- 
кой. Это связано, прежде всего, с улучшением од- 
нородности электрического поля вблизи электрода. 

Своеобразная форма и расположение электро- 
дов на капсуле приводит к необходимости решения 
вопроса о реальной электрохимической нагружен- 
ности различных частей их поверхности. С этой це- 
лью были сняты гальваностатические катодные и 
потенциостатические анодные поляризационные 
кривые в трех разных участках электродов [4]. 

Совместное рассмотрение поляризационных 
кривых показывает, что при любой плотности тока 
максимальная поляризация наблюдается в точке 1 
(рис. 1 ). При анодном токе до 10 мА поляризация в 
точке 2 составляет в среднем 79 %, а в точке 3 - 
66 % от поляризации в точке 1. При таком же ка- 
тодном токе поляризация в точке 2 составляет 
95 %, а в точке 3 - 88 %. И это очевидно, т.к. плот- 
ности тока в этих точках различны. Плотности то- 


ка в точках 2 и 3 будут ниже из-за увеличения рас- 
стояния от противоэлектрода, т.е. из-за увеличения 
сопротивления электролита. При конструирова- 
нии электродов эти данные учитываются для обес- 
печения надежности АЭС ЖКТ. 



Рис. 1 . Полусферический электрод 

Исследования токсичности материала электро- 
дов выполнялись в условиях, максимально прибли- 
женных к реальным условиям работы автономного 
электростимулятора ЖКТ [5] . Для анализа использо- 
вали фотоколориметрический метод, основанный на 
поглощении определенных длин волн соответствую- 
щими растворами. Оптическая плотность раствора 
определялась на спектрофотометре СФ-16 [4]. 

В таблице представлены результаты определения 
хрома, никеля и железа в 1 %-ном растворе соляной 
кислоты через 24 и 48 ч работы (каждое число опреде- 
лялось как среднее для трех проб, взятых в растворе). 


Таблица. Результаты определения элементов в рабочем ра- 
створе 


Время, ч 

Содержание элементов 
(мг/л - вверху, % - внизу) 

Ре 

Сг 

ІЧі 

24 

14,2+0,9 

74,5+5,2 

3, 1+0,3 
16,3+1,6 

1,7+0, 2 

9, 3+1, 4 

48 

25,6+2,5 

77,9+8,4 

4, 2+0, 4 
12,7+1,2 

3,0+0, 5 
9,2+1, 4 


Как показывают результаты, соотношение эл- 
ементов в растворе через 24 ч работы достаточно 
близко к соотношению их в стали 12X1 8Н9 (если 
принять, что железа в ней 73 %), а через 48 ч рабо- 
ты это соотношение меняется за счет снижения со- 
держания хрома примерно в 1,5 раза. 

Проведенные исследования показали, что кон- 
центрация вносимых в ЖКТ элементов из электро- 
дов находится на уровне концентрации аналогич- 
ных элементов в организме [6], что говорит о без- 
вредности использования нержавеющей стали 
марки 12Х18Н9. 

Обоснование длительности 

стимулирующего импульса 

Для расчета длительности стимулирующего им- 
пульса сначала необходимо определить проводи- 
мости реальных сред желудочно-кишечного трак- 
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та, т.к. эти среды, являясь нагрузкой генератора 
электростимулятора, будут влиять на эффектив- 
ность электростимуляции. 

Электропроводности сред ЖКТ определяли, 
используя кондуктометрический метод. Электро- 
проводность измеряли с помощью измерителя 
электропроводности Ь VI -301 на частоте 3 кГц. При 
этом в термостатированную ячейку наливалась 
свежая проба желудочного сока или желчи и поме- 
щался стеклянный колокольный зонд с двумя пла- 
тиновыми электродами, подсоединенными к изме- 
рительному прибору. Измерения проводили для 
различных значений рН и температуры. Получен- 
ные данные для электропроводности могут быть 
описаны уравнением [7]: 

Х„н,т=Х Р н+ т -'Ша р нт’ (1) 

где Хрн.т и Х°рн ~ удельные электропроводности сре- 
ды при данном рН и температурах Т и 273 К, 
Ом _1 см _1 ; а рН Т — угол, образованный прямой с осью 
абсцисс в координатах рН и Т. 

С целью нахождения коэффициентов ур. (1) 
были построены зависимости средней приведен- 
ной электропроводности и тангенса угла наклона 
от рН среды. Сами значения приведенной электро- 
проводности и фа^ т-были найдены графоаналити- 
чески. После подстановки полученных численных 
значений коэффициентов, уравнение для удельной 
электропроводности желудочного сока в диапазоне 
температур 303...318 К приняло вид: 

Х Р н,т ■ Ю 3 = (14, 2-2,3- рН) + (0, 32 - 0, 06 • рН) • Т, (2) 

а для удельной электропроводности желчи в этом 
же интервале температур: 

Х Р н,т '10 3 =12 + 4, 25-рН+0, 16-Г. (3) 

Полученные данные по электропроводности 
реальных сред ЖКТ, с одной стороны, позволяют 
сделать вывод о необходимости токового выхода 
генератора автономного электростимулятора, а, с 
другой - требуют провести расчеты длительности 
стимулирующего импульса с выполнением условия 
возбуждения клеток гладкомышечной мускулату- 
ры пищеварительного тракта чисто емкостной со- 
ставляющей стимула. 

В простейшем случае граница между стимули- 
рующим электродом и электролитом представляет- 
ся в виде цепи, состоящей из параллельно соеди- 
ненных емкости Гельмгольца — С г и фарадического 
сопротивления - с последовательно включен- 
ными с ними сопротивлениями электролита - К э и 
электрода - К э л (рис. 2). 



В современных электродах фарадический ток 
может не приниматься в расчет, поскольку К ф 
очень велико. Объемное сопротивление металли- 
ческого электрода, напротив, очень мало. 

Таким образом, переходные процессы на грани- 
це электрод электролит будут определяться емко- 
стью Гельмгольца - С г и сопротивлением электро- 
лита К э . Для расчета постоянной цепи необходимо 
определить значения емкости Гельмгольца и со- 
противление сред ЖКТ. 

Используя программное обеспечение Маіітсасі 
Ргоіекыопаі, было проанализировано поведение по- 
стоянной заряда при изменении рН среды в диапа- 
зоне от 1 до 7 при температуре 309,6 К, а также экс- 
периментально полученных численных значений 
удельной емкости в диапазоне от 2 до 40 мкФ/см 2 . 
Расчет емкостей производили, используя данные по 
изменению реальной формы стимулирующего им- 
пульса в различных средах ЖКТ и при условии, что 
заряд импульса, необходимый для осуществления 
акта стимуляции должен быть не менее КГ 6 Кл [8]. 

Заряды стимулирующих импульсов - Ѳ, опре- 
деляли при условии, что их продолжительность не 
превышает значений постоянной заряда - т=К э - С г , 
где К э определяли из формул (2) и (3). 

Величину заряда рассчитывали по формуле: 

Ѳ = | 

О 

где ток і, являющийся функцией рН и Т, определя- 
ется выражением і =—■ е ~' ,ЯэСг . 

К э 

Из анализа полученных зависимостей заряда 
импульса следует, что в реальных средах ЖКТ для 
получения гарантированного заряда КГ 6 Кл (край- 
ний случай для желудочного сока) необходимо 
взять удвоенное значение постоянной заряда. Тогда 
накопленного на емкости электродов заряда вполне 
достаточно для осуществления акта стимуляции 
клетки гладкомышечной мускулатуры кишечника. 
Т.к. максимальное значение постоянной заряда для 
реального случая находится в пределах 0,4.. .0,6 мс, 
то длительность стимулирующего импульса должна 
составлять 0,8. ..1,2 мс [9]. При такой длительности 
стимулирующих импульсов протекающий по тка- 
ням заряд достаточен для генерации спонтанной 
деполяризации клеток ткани ЖКТ. Стимулирую- 
щий ток имеет чисто емкостную природу и не при- 
водит к вредным последствиям, возникающим при 
протекании тока Фарадея, физическая природа ко- 
торого связана с электролизом внутренней среды 
ЖКТ и химическими изменениями в электродах. 

Структурная схема АЭС ЖКТ 

Исходя из принятых за основу параметров элек- 
тростимулятора, а также экспериментально и кли- 
нически обоснованных параметров для изделий - 
аналогов, описанных в работе [5], структурную схе- 
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му электростимулятора можно представить в виде, 
изображенном на рис. 3. 

Данная структурная схема реализована в 
КМОП-интегральной микросхеме серии И106А 
(КЛГЯ. 431238.600 ТУ), представляющей собой де- 
вятнадцатиразрядный двоичный делитель со схе- 
мой управления. Микросхема выполнена в кри- 
сталле размером 2, 3x2,3 мм и по сложности отно- 
сится к средней степени интеграции. 

При отработке методик автономной электриче- 
ской стимуляции кишечника было обнаружено, что 
непрерывная стимуляция в течение 20... 30 мин не 
только не стимулирует, но и оказывает тормозящий 
эффект на моторную активность ЖКТ [5] . В основе 
развития тормозного эффекта может находиться 
«утомление» нервно-мышечного аппарата отдела 
кишечника, прилежащего к электродам стимулято- 
ра, что приводит к удлинению фазы рефрактерного 
периода клеток гладких мышц и снижает эффек- 
тивность электроимпульсного воздействия [10]. 



Рис. 3. Структурная схема АЭС ЖКТ: 1) генератор стимули- 
рующих импульсов; 2) формирователь серий стиму- 
лирующих импульсов; 3) схема управления; 4) элек- 
тронный ключ; 5) выходное устройство; 6) электро- 
ды; 7) источник питания; 8) анализатор состояния 
внешней среды (пороговое устройство с биологиче- 
ской обратной связью); 2 Н - комплексное сопротив- 
ление тканей ЖКТ ( нагрузка) 

Исследования показали, что устранить тормоз- 
ной эффект можно прерыванием непрерывной элек- 
трической стимуляции. Чередование 20.. .30 мин сти- 
муляции такой же паузой не вызывает тормозного 
эффекта. То., структурная схема автономного элек- 
тростимулятора должна быть дополнена формирова- 
телем паузы, включенным между формирователем 
серий стимулирующих импульсов и выходным 
устройством. 

Питание на генератор стимулирующих импуль- 
сов подается через электронный ключ только при 
появлении между электродами электростимулято- 
ра проводящей среды. Применение данной микро- 
схемы, благодаря малым собственным токам утеч- 
ки и применению электронного ключа позволяет 
установить срок сохраняемости изделия не менее 
срока используемых в них источников тока. 

Для получения необходимых значений стимули- 
рующего тока — была снята нагрузочная характе- 
ристика генератора импульсов (рис. 4). Из получен- 
ной зависимости следует, что ток стимуляции в ди- 
апазоне от 6 до 10 мА (что соответствует заряду от 


3,6- 10 7 до 10 6 Кл), обоснованный в работе [2], реа- 
лизуется при использовании ограничительного со- 
противления от 550 до 275 Ом соответственно. 


Ат, мА 



чительного сопротивления 


С помощью формирователя управляющих им- 
пульсов и схемы управления формируются серии 
импульсов, длительностью не менее рефрактерно- 
го периода клеток гладкомышечной мускулатуры 
пищеварительного тракта [4]. 

Обычно периодичность посылок серий стиму- 
лирующих импульсов выбирается несколько выше 
собственных ритмов ЖКТ, ибо только в этом случае 
технический аппарат возьмет на себя роль «водите- 
ля ритма» [1]. Исходя из этого, период следования 
серий должен находиться в пределах 3,5... 5, 5 с. 

Из теоретически и экспериментально обосно- 
ванных электрических параметров генератора 
электростимулятора, максимальный постоянный 
средний ток стимуля ц ии составит 40 мкА (токи 
утечки ИС И106А не берутся в расчет, они не пре- 
вышают тысячных долей мкА). Этот ток (что очень 
важно) значительно меньше допустимых разряд- 
ных токов применяемых в электростимуляторе ис- 
точников тока. 

Учитывая массогабаритные показатели и ток 
потребления, наиболее приемлемыми источника- 
ми тока для АЭС являются серебряно-цинковые 
элементы класса СЗ с допустимыми токами разря- 
да до 200 мкА. 

Так как номинальная энергетическая емкость 
элементов данного класса 38 мА-ч [5], то макси- 
мальный ресурс работы электростимулятора соста- 
вит около 950 ч. 

Базовая конструкция АЭС ЖКТ 

С учетом вышеизложенного, рассмотрим один из 
возможных вариантов исполнения автономного элек- 
тростимулятора желудочно-кишечного тракта (рис. 5). 

Электростимулятор выполнен в виде герметич- 
ной капсулы (24,5x010,2 мм), состоящей из двух 
полусферических металлических электродов, раз- 
деленных диэлектрической втулкой, определяю- 
щей рабочий зазор между электродами. Электроды 
электростимулятора имеют разные площади. Для 
решения проблемы нежелательной гиперполяриза- 
ции стимулируемых клеток кишечника в области 
анода - площадь активного электрода значительно 
меньше индифферентного. 
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Рис. 5. Автономный электростимулятор ЖКТ: 1, 7) электро- 
ды; 2) генератор стимулирующих импульсов; 3) ко- 
ническая, телескопическая пружина; 4) диэлектриче- 
ская втулка; 5) источник питания; 6) запорное 
устройство 

Внутри капсулы размещены источник питания 
и генератор стимулирующих импульсов. 

В отсеке питания применено специальное за- 
порное устройство, упрощающее сборку электро- 
стимулятора и существенно повышающее его на- 
дежность. Коническая пружина, примененная в 
конструкции блока питания, служит для передачи 
потенциала источника питания к генератору, ком- 
пенсации размерной цепи блока питания при край- 
них допусках примененных деталей конструкции и 
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